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  چک لیست ارزیابی
آزمایشگاه پزشکی براي غربالگري ناهنجاري هاي کروموزومی 

  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

  )18و  13و تري زومی هاي  سندرم داون(
  
  
 1401 بازنگري

 

 

سلامت مرجعآزمایشگاه   
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

  :کاربرد  دامنه 

ي غربالگري بیوشیمیایی سندرم داون و یست براي کلیه آزمایشگاه هاي متقاضی انجام آزمایش هااین چک ل
دهند  و همچنین ارزیابانی که از این مراکز بازدید و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می 18و 13 هاي تري زومی

مطرح  الزاماتتهیه شده است و و به منظور ایجاد آشنایی با اصول تضمین کیفیت در آزمایشگاه هاي غربالگري 
حاوي مطالبی است که به منظور اجراي صحیح فرآیندهاي آزمایشگاهی و ایجاد نتایج قابل اعتماد آن شده در

  .لازم است

چک لیست مکمل و تخصصی تدوین شده و توجه به این مهم ضروري است که این چک لیست به عنوان یک 
مورد  ،ابلاغ شده از سوي آزمایشگاه جامع سلامت هاي پزشکی چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاهباید در کنار 

 غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه استانداردهاي دربه عبارت دیگر علاوه بر موارد قید شده  .استفاده قرار گیرد
 ،) 18و  13و تري زومی   داونسندرم ( بیوشیمیایی آزمایشهاي از استفاده با جنین کروموزومی هاي ناهنجاري

می  ، نیزآمده است 1397ویرایش  –آزمایشگاه ملزم به رعایت کلیه مواردي که در استاندارد آزمایشگاه پزشکی 
   .باشد
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

نیازمند اقدام   نامنطبق  منطبق  محور مورد ارزیابی
  اصلاحی

  هاي مدیریتی کارکنان و مسئولیت - 1

1-1  

در آزمایشگاه هاي غربالگري  آیا مسئول و کارشناسان مجري آزمایش
  ها و اختیارات آنها تدوین شده است؟ مشخص بوده و شرح وظایف، مسئولیت

  
به انتخاب وي باید  ،مسئول فنی یا یکی از کارشناسان مطلع و مسلط •

لازم  فرداین . هاي غربالگري مشخص شود به عنوان مسئول آزمایش
ها بوده، آنها را  است در جریان کلیه امور مربوط به این گروه از آزمایش

که به  باشد پاسخگوي کلیه مسائلی مدیریت نماید و در هنگام  ارزیابی،
 .است این حوزه مربوط

 
هاي غربالگري شرح شغل مشخصی که تعیین  لازم است براي آزمایش •

مجري  نوظایف و اختیارات هر یک از کارشناسا ،ها کننده مسئولیت
 . است تدوین شود و هر یک از کارکنان از شرح شغل خود مطلع باشند 

  

      

1-2  

هاي آموزشی  دوره ،ها این گروه از آزمایش مجريآیا مسئول و کارشناسان 
  لازم را جهت آشنایی با الزامات فنی مرتبط دیده اند؟

  
باید ها در آزمایشگاه  این گروه از آزمایش ان مجريو کارشناس مسئول  •

زمینه را که توسط وزارت بهداشت و یا  نهاي آموزشی تعیین شده در ای دوره
 احراز ، گذرانده و گواهی مربوطه را جهتشود میمراکز منتخب آن ارائه 

 هاي فرصت ایجاد است مسئولیتبدیهی . نمایند دریافت خود صلاحیت
 به ها آزمایش این با مرتبط کارکنان صلاحیت تائید و خدمت حین آموزشی
 .باشد می فنی مسئول عهده

  

      

1-3  

مهیدات آیا مسئول برنامه جهت پیشگیري از توقف ارائه خدمات غربالگري ت
  ؟لازم را در نظر گرفته است

  
این تمهیدات شامل تعیین نیروي جانشین براي افراد کلیدي، تامین تجهیزات  •

 .برق اضطراري و سایر موارد با توجه به شرایط است، UPSپشتیبان، وجود 

  

      

  مرحله قبل از انجام آزمایش - 2
  
  

آزمایشگاههاي راي تهیه و ارسال نمونه ب چگونگیآیا اطلاعات لازم در مورد 
  ارسال کننده نمونه به طور کتبی تهیه و در اختیار آنها قرار داده شده است؟ 
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

2-1 -1    
 :شامل موارد زیر باشداین اطلاعات باید حداقل  •

  گیري  شرایط بیمار در هنگام نمونه -
 )و مقدار نمونهنوع ( نمونه مورد نیاز  -
 برچسب گذاري و انتقال نمونه چگونگی -
که باید همراه نمونه و به منظور شناسایی بهتر آن و تفسیر  یاطلاعات  -

 .ارجاع فرستاده شود آزمایشگاه براي صحیح نتایج
اطلاعات مربوط به زمان چرخه کاري براي آزمایش مورد درخواست و  -

 دهی آزمایشگاه به ارسال کننده نمونه گزارش چگونگی
، ها روش حساسیت و ویژگی( اطلاعات در مورد عملکرد بالینی آزمایش -

  )آزمایش  پیشگویانه ارزش
  

2-1 -2  

براي تکمیل اطلاعات آیا در صورت فقدان اطلاعات لازم، آزمایشگاه سیاستی 
  دارد؟

  
این سیاست ها ممکن است در مواردي که وجود این اطلاعات براي تفسیر  •

سن  عدم تعیین مانند(  ولی امکان تکمیل آنها وجود ندارد ،نتایج الزامی است
یا در مواردي که  .به صورت رد نمونه در مرحله پذیرش باشد) بارداري

 فقدان اطلاعات اعلام شکلمی کند به   اطلاعات به تفسیر بهتر نتایج کمک
 .دهی باشد در گزارش

  

      

        جمع آوري و انتقال نمونه  2-2

هاي  در آزمایشگاهها  آزمایشاین گروه از براي  آیا دستورالعمل نمونه گیري  2-2-1
وجود داشته و در اختیار کارکنان پذیرش قرار  و انجام دهنده ارجاع دهنده

  دارد؟
  
این دستورالعمل باید حاوي اطلاعات مربوط به نوع و مقدار نمونه، ظرف  •

 .کدگذاري و  برچسب گذاري لوله ها باشد چگونگیحامل نمونه و 
  

      

  اختیار افراد مرتبط قرار دارد؟ شده و درنوشته انتقال نمونه ها  روشآیا   2-2-2
  
 انتقال و نحوهبسته بندي نمونه ها،  چگونگیاین دستورالعمل باید شامل  •

 .دماي قابل قبول در هنگام انتقال باشد
 

در مواردي که نمونه ها بین دو آزمایشگاه منتقل می گردد، این موارد باید در  •
 به صورت تصادفی پیگیري و انتقال چگونگیهنگام ممیزي پرسیده شوند و 

 .مشاهده گردد
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

  

        پردازش و نگهداري نمونه  2-3

  نمونه تعیین شده است؟ ردآیا معیارهاي   2-3-1
  

سن بارداري خارج از محدوده زمانی مانند (معیارهاي بالینی  این موارد شامل
 مربوط به نمونه یا معیارهاي) شده براي انجام تست هاي غربالگريتعیین 

 :باشد و عبارتند از  می )همولیز واضحوجود نمونه نامناسب یا ناکافی، (
 

گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول  CRLمقدار  ▪
 . باشد میلی متر 84تا  45بارداري،  خارج از محدوده 

مراجعه مادر یا ارجاع نمونه، خارج از محدوده زمانی مشخص شده  ▪
 16تا  15وروز براي سه ماه اول  ششهفته و  13تا  11(بارداري 
 .باشد)  براي سه ماه دوم بارداري و شش روز هفته

 .باشد ناقص برگه سونوگرافی  کلیدي در اطلاعات  ▪

بالا رفتن ( رعایت نشده باشد ها هنگام انتقال نمونه در زنجیره سرد ▪
  Free βHCGدما به سرعت موجب نامعتبر شدن نتایج تست 

 .)دمی شو

نگهداري  درجه سانتیگراد 8تا  2 در دمايبیش از یک هفته  سرم  ▪
 .شده باشد

 ،براساس آنچه در دستورالعمل نمونه گیري آمده است حجم نمونه ▪
 .کافی نباشد

 .داشته باشدهمولیز واضح  نمونه ▪

 .باشد نمونه لیپمیک ▪

 .شده باشد آوري جمع نمونه در لوله داراي ضد انعقاد ▪

 کد نمونه با مشخصات برچسب و ثبت شده در سامانه اطلاعات  ▪
کامل  سامانه شده درثبت یا مشخصات  .همخوانی نداشته باشد

 .نباشد

 .باشدمخدوش  برچسب نمونه روي مشخصات ▪

 .شکسته شده یا نشتی داشته باشدظرف حاوي نمونه  ▪
  

              

آیا زمان انتقال نمونه ها بر اساس دستورالعمل کشوري و با در نظر گرفتن   2-3-2
  ؟است الزامات مربوط به زمان چرخه کاري آزمایشگاه

  
 )بار ساعت یک 48هر  حداکثر(سه بار در هفته   حداقل ها انتقال نمونه •

براساس برنامه زمان بندي مشخص، که با همکاري آزمایشگاه منتخب 
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

 .غربالگري تعیین شده است، صورت پذیرد
 

 ساعت می باشد 72زمان چرخه کاري براي آزمایش غربالگري  •
  

  مرحله انجام آزمایش - 3

        ها آنالیت روش مورد استفاده براي اندازه گیري  3-1

  
  

3-1-1  

از  ها هاي مورد استفاده براي انجام این آزمایش ها و کیت آیا سیستم
  ؟هاي معتبر عملکردي برخوردارند تائیدیه

ها از کیت، نرم افزار  آزمایشگاه منتخب باید براي انجام این آزمایش •
استفاده  مورد تائید وزارت بهداشت و درمان ایران و تجهیزات

 ).IMEDثبت شده در سامانه . (ندنمای
 

ستمیس توسط يباردار اول ماهه سه يهاشیآزما است يضرور •
 صحت با )براتوریکال و  کنترل ،تیک يدارا دستگاه( بسته هاي

 .گیرد انجام مناسب عملکرد
 

هاي بسته  سیستم پانل هایی که هم اکنون در براي آنالیت •
 در uE3و  Inhibin A هاي آزمایش( گیري قرار ندارند اندازه

هاي باز و  روش ، رعایت الزامات آزمایش با)مرحله دوم غربالگري
 .هاي کنترل کیفیت داخلی مورد تاکید است اجراي دقیق برنامه

  

      

ها قابل قبول  نالیتآسیستم براي هر یک از / آیا محدوده اندازه گیري کیت  3-1-2
  می باشد؟

  
نتیجه را دستی  بدون رقیق سازي براي هر آنالیت بتوانی شود م توصیه  -

 )به منظور پیشگیري از خطاهاي آنالیتیک( به دست آورد
  

      

  
3-1-3  

، یش بر روي نمونه هاآیا قبل از استفاده از کیت یا روش انجام آزما
هاي مربوط به صحه گذاري اولیه جهت کیت یا روش مورد استفاده  آزمایش

  است ؟شده انجام  ،در آزمایش
  

با ادعاي سازنده و  ي عملکردي کیت یا روشها ویژگی انطباقبررسی  •
ها بسیار  همچنین مقادیر قابل قبول و مجاز براي این گروه از آزمایش

از نظر  حداقل که شوند اي انتخاب ها باید به گونه این آزمایش. مهم است
 Analytical measuring( گیري محدوده آنالیتیک قابل اندازه

range(حد تشخیص ، )Limit of detection(درستی و دقت روش ، 
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

)Trueness and Precision(ندن، اطمینان لازم را ایجاد ک) . لازم
 free و  PAPP-Aتست هاي  within run  است میزان عدم دقت

BhCG  ،  درصد نباشد 4محاسبه شود و بیش از (. 
  

        کنترل کیفیت داخلی و ارزیابی خارجی کیفیت  3-2

آیا آزمایشگاه برنامه مشخصی را براي کنترل کیفیت داخلی این  -1  3-2-1
  تعریف کرده است؟  ها گروه از آزمایش

  
با رعایت کلیه الزامات مندرج در استانداردهاي ابلاغی  باید آزمایشگاه •

یک  آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه سیستم مدیریت کیفیت داراي
 انجام براي آن براساس و بوده مدون و مشخص کیفیت تضمین برنامه
 باشد کرده تعریف داخلی کیفیت کنترل برنامه نیز یک  ها آزمایش

.  
استفاده از حداقل دو سطح سرم کنترل و ترجیحا سه سطح براي هر  •

ها باید با  کنترل طحسانتخاب . است الزامی آنالیت مورد اندازه گیري
از  توصیه می گردد ااکید .تصمیم گیري بالینی مرتبط باشد  سطوح
اند یا  هایی استفاده شود که یا توسط سازنده سیستم تهیه شده کنترل

براي سیستم مورد استفاده  می شوندچنانچه به طور مستقل عرضه 
در خصوص آزمایش . تعیین مقدار شده و مورد تائید سازنده آن باشند

گیري می اندازه روش الایزا  با هایی که در سیستم بسته قرار ندارند و
باید دو سطح سرم کنترل انسانی که در بروشور آنها  اطلاعات  شوند،

  .، به کار رودبراي کیت مورد استفاده آمده است مربوط به تعیین مقدار
 

ساخت هاي مختلف  به منظور کاهش اثر تغییرپذیري بین سري •
هاي دراز  و پیشگیري از گرایش)  Lot to lot variability(ها  کنترل
شود  توصیه می)  long-term assay drift(در مقادیر کنترل   مدت 
 .خریداري گردند لو ترجیحا براي مصرف یک سابه مقدار زیاد ها  کنترل

  
از            تدر هر سري کاري یا به تناوب براي کنترل کیفی تواند آزمایشگاه می •

استفاده هاي تجاري  گیري شده قبلی نیز در کنار کنترل هاي اندازه نمونه
 .نماید

 
فقط تا زمانی  در بروشور، هاي تجاري استفاده از محدوده ادعایی کنترل •

. مجاز است که آزمایشگاه محدوده عدم دقت مجاز خود را به دست آورد
اخذ تعیین این محدوده بسیار مهم است تا منجر به  چگونگیتوجه به 

 .نشودنتایج گمراه کننده 
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

با استفاده از   در طول زمانتغییرپذیري روش  میزان پایش  •
 :هاي زیر ممکن است  روش

) یک سال(که براي مدت طولانی  هاي تجاري کنترلاستفاده از  -1
قبلا که  ییها اند به همراه تکرار تعدادي از نمونه خریداري شده

 Repeat(هاي کاري متوالی  اند در سري مورد آزمایش قرار گرفته
assay control( 

 
 اختصاصی آزمایشگاه (Medians) يها میانهرسی بر - 2

 
و در صورت نیاز مجددا و تصدیق مدیان ها باید در فواصل منظم  کنترل  -

  .محاسبه شوند
را براي هر آنالیت محاسبه  median MoMبراي این مقایسه می توان  -

 به طور هفتگی یا مده باید به تناسب تعداد نمونهآمقادیر به دست  نمود
عدد به دست آمده ضریب  دروحداقل ماهانه کنترل گردند و  انتظار می

درصورت خارج شدن . باشد 1/1تا  9/0یک با حدود تغییر پذیري بین 
از این محدوده باید مدیان ها بررسی و در صورت لزوم   MoMمدیان 

گرایش طولانی مدت نتایج و یا تغییر در  اعلت معمولً( بازنگري شوند
 .)هاي مصرفی است معرف ها و کیتسري ساخت 

 .نیز می شود median MoM of NT این مورد شامل  -
 :در صورت تغییر سري ساخت کیت ها و معرف ها -

 
 shiftاز آنجا که با تغییر سري ساخت کیت ممکن است یک 

 تصدیق مجدد"باید هر بار مدیان ها  ،تماتیک داشته باشیمسسی
)(Reverify "  محاسبه مجدد"یا )Recalculate (" شوند.   

نمونه و  25 حداقل  با تغییر سري ساخت باید به این ترتیب که
اگر  .شودهاي مورد استفاده با سري ساخت جدید و قدیم مقایسه  کنترل
Bias بعد از اطمینان از درستی اختلاف  باید داشته باشد %10بیشتر از

کننده کیت و معرف  تامینبه اطلاع شرکت  حتماً موضوع ،محاسبه شده
هاي لازم جهت مشخص کردن دلیل این اختلاف  برسد تا پیگیري

به دست آمده  نتایج ، گیري صورت پذیرد و در صورت تائید نهایی اندازه
 مانی که تعدادزو  در مدیان هاي جاري اعمال شوداي  از معادله مقایسه

محاسبه مدیان مجددا  ،نصاب رسید به حد نمونه با سري ساخت جدید
  .انجام گیرد

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر در مدیان ها باید با هماهنگی شرکت 
 . نرم افزاري صورت پذیرد

  
 بررسی هاي اپیدمیولوژیک  - 3

 Initial positive(IPR)بررسی تعداد موارد مثبت اولیه غربالگري  -
rate ( و مقایسه آن با مقادیر مورد انتظار در منابع منتشر شده 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Page 9 of 14                                                                                    

  

 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

هاي دراز  این مقدار به صحت عملکرد روش آزمایش، گرایش ▪
مدت در نتایج حاصله از روش و مقادیر نادرست مدیان ها 

اولین نشانه افت کیفیت آزمایش   ،حساس است و تغییر آن
 .می باشد

 
▪ IPR کنترل  نمونهکافی  باید ماهانه و با استفاده از تعداد

 .شود
 

  آزمایشگاه طولانی مدت عملکرد  بررسی -4
 DR & FPR زانیم نمودن مشخص و مادران يریگیپ -

 
مجبور به رد نمونه و  آزمایشگاه بررسی تعداد مواردي که -5

 .نمونه گیري مجدد شده است
  شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت - 6
  

لازم  دهند، ها را انجام می آزمایشاین گروه از ی که های آزمایشگاهتمام  -
 .شرکت نمایند و معتبر هاي تعیین شده است در دوره

  
تجهیزات مورد استفاده در انجام نگهداشت و کالیبراسیون ادواري آیا برنامه   3-2-2

هاي آزمایشگاه تعریف  مطابق با دستورالعمل سازنده و سیاست ها آزمایش
  شده و اجرا می گردد؟

  
و نتایج  شود برنامه لازم است براساس یک دستورالعمل مکتوب اجرااین  •

 .آن ثبت گردد
  

      

ها یا  از روشانجام آزمایش  آزمایشگاه براي پیشگیري از وقفه در آیا  3-2-3
  ؟ي آنالیتیک پشتیبان برخوردار استها سیستم

 
لازم براي اطمینان از هاي  باید به شیوه مقتضی و به طور مرتب آزمایش •

 )سیستم اصلی و سیستم پشتیبان( همخوانی مطلوب نتایج دو سیستم
 . و نگهداري شودثبت انجام و نتایج 

  

      

آیا آزمایشگاه تمهیداتی را براي اطمینان از صحت نتایج به دست آمده در   3-2-4
   ؟در نظر گرفته است طولانی مدت

  
ارزیابی خارجی هاي  شرکت در برنامه است علاوه بر این تمهیدات ممکن •

ها  هاي مقایسه اي با سایر آزمایشگاه انجام بررسی مواردي چون کیفیت،
  .و یا استفاده از مواد مرجع و استانداردها باشد
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

  

        نتایج حاصل از انجام آزمایش  3-3

مراجعین خود تهیه جامعه ها را براي  آیا آزمایشگاه مقادیر مدیان آنالیت  3-3-1
  کرده است؟

هاي مختلف یک کیت و در   ساخت به دست آمده از سريمقادیر  •
از سوي . هاي مختلف می تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد آزمایشگاه
هایی که در  در بین مراجعین آزمایشگاهغیره هاي نژادي و  دیگر تفاوت

 ها مناطق جغرافیایی مختلف هستند موجب اختلاف در مدیان آزمایش
مراجعین خود این جمعیت باید با توجه به  لذا آزمایشگاه .گردد می

مقادیر را تعیین کند یا به شیوه اي مناسب نشان دهد که از قابلیت 
 .مراجعین خود اطمینان دارد جمعیتتعمیم این مقادیر به 

 
نمونه براي هر هفته بارداري  100حداقل  براي محاسبه مدیان لازم است •

. هفته مورد آزمایش قرار گیرد 18تا 15هفته و یا  14تا  11در محدوده 
تا مدت (  هاي منجمد شده در نمونه ها از آنجا که پایداري آنالیت

ها را منجمد نموده  قابل قبول است، آزمایشگاه می تواند نمونه  )محدود
اي نگهداري ه چنانچه از نمونه .کندآزمایش  ،و پس از کامل شدن تعداد

 ،شود سبه مدیان استفاده میدرجه سانتیگراد براي محا 4شده در دماي 
 .روز باشد 7مدت نگهداري نباید بیشتر از 

 
مبتلا را جنین  مادران داراي هاي نمونه نیست در محاسبه مدیان ها لازم •

زیرا به دلیل تعداد بسیار کمی که دارند در محاسبه کلی  .کردجدا 
 .مدیان تاثیر قابل توجهی نخواهند داشت

 
هاي مختلف، متناسب با تفاوتی که در  در هفتهتغییر در مقدار مدیان ها  •

 .باشد قابل پیش بینی می وجود داردها  مقدار آنالیت
 

اند باید در یک سري  هایی که براي محاسبه مدیان انتخاب شده نمونه •
 .کاري مستقل آزمایش شوند

 
ها به  ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه در مراحل اولیه پذیرش نمونه •

تواند به  لازم براي محاسبه مدیان نرسیده است، آزمایشگاه مینصاب  حد
هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار،  از مدیان حداکثر سه ماهمدت 

گذارد  متناسب با روش مورد استفاده براي آزمایش، در اختیار می
هاي پذیرش شده  چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه. استفاده نماید

است مسئول برنامه درخصوص چگونگی ادامه لازم  به تعداد کافی نرسد،
 .  نماید نصمیم گیريها  انجام آزمایش

 
حتی (ها  از مدیان گزارش شده در بروشور کیت نبایدبه هیچ عنوان  آزمایشگاه
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
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 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

 .نمایداستفاده  )یک مدت کوتاهبراي 
  

  گردد؟ می آیا نتایج به دست آمده از هر آنالیت به ضریبی از مدیان آن تبدیل  3-3-2
  

واحد  و چه به صورت نتایج به دست آمده چه به صورت واحد بین المللی •
 .جرمی، باید به ضریبی از مدیان تبدیل گردد

 
 مانند وزن مادر پس از این تبدیل گرتاثیر سایر فاکتورهاي مداخله  •

  .محاسبه خواهد شد
  

      

محاسبه نتایج در نظر گرفته فاکتورهاي موثر در قبل از آنالیز نهایی،  آیا   -3-3-3
  گردد؟ شده و میزان تاثیر آنها محاسبه می

  
تاثیر زیادي  MoMروي محاسبه مقدار آنالیت برحسب عواملی که  •

 :عبارتند ازدارند 
 هاي مختلف در هفته هاي غربالگري تستعملکرد  :زمان انجام آزمایش -

اما در مجموع در مدت زمان تعیین شده براي انجام  .متغیر است بارداري
حساسیت و ویژگی بالینی این  ،در برنامه ساماندهی هاي غربالگري تست
 .ماند ها ثابت می تست

باید به هفته و روز تعیین شود و بهترین شکل محاسبه : سن بارداري -
 . زمانی است که سن بارداري به طور دقیق و به اعشار مشخص گردد

اندازه گیري  با روش استاندارد محاسبه: محاسبه سن بارداري یچگونگ -
CRL در سونوگرافی است. 

حتی الامکان از سایر مارکرهاي سونوگرافی براي تعیین سن بارداري  -
در غیر این صورت حتما باید مارکر مورد استفاده در . استفاده نگردد

  .گزارش سونوگرافی قید شود
  

      

در نظر  ،گذارند نهایی اثر مینتایج بر  که با شدت کمتر يدیگرآیا عوامل   3-3-4
  ؟شوند لحاظ میگرفته شده و در محاسبات 

  
 : این عوامل عبارتند از  •
 وزن مادر -
 مادر تیقوم/ نژاد -
 سابقه ابتلا به دیابت وابسته به انسولین  -
 مصرف سیگار -
 هاي کمک باروري استفاده از روش -

  
چند بار  نتایج ممکن است در مواردي به علت وجود عوامل متعدد  •

 .اصلاح شود 
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 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

  
  از چه نرم افزاري براي محاسبه ریسک ابتلاي جنین استفاده می گردد؟  3-3-5

 
آیا نرم افزار از یک شرکت معتبر خریداري شده است و قرارداد پشتیبانی  •

 . با شرکت منعقد گردیده است
پشتیبانی و سایر خدمات لازم باید با شرکت نرم افزاري آزمایشگاه براي  -

 .پشتیبان قرارداد مستمر داشته باشد
 

 ی باشد؟مداخلی معتبر  هاي عملکردي آیا نرم افزار داراي تائیدیه •
هاي مرتبط باید از شرکت پشتیبان درخواست شده  یک نسخه از تائیدیه -

 .و توسط آزمایشگاه نگهداري شود
  

اي تصدیق عملکرد نرم افزار تعیین شده و اجرا می آیا برنامه اي بر •
 گردد؟

  
عملکرد نرم افزار خریداري شده باید قبل از به کار گیري تصدیق شده و   -

  .مجددا تصدیق گردد ،ا تغییرنیز با هر بار به روز رسانی ی  پس از آن
حداقل صحت محاسبه سن بارداري، سن مادر و ریسک توصیه می شود  -

 .تصدیق شود ،اختصاصی
 

براي پایش عملکرد نرم افزار لازم است کلیه موارد با ریسک بالا را  -
 .همواره  پیگیري نمود

نرم افزار مورد استفاده باید با در نظر گرفتن نوع روش انجام آزمایش  -
)RIA,  CLIA,… (هاي  و با استفاده از روش مدیان را براي هر آنالیت

 محاسبه نماید آماري مناسب 
  

      

  مرحله پس از انجام آزمایش-4

        دهی نتایج گزارش  4-1

آیا نتایج آزمایش ظرف مدت زمان تعیین شده به پزشک ارجاع کننده   4-1-1
  گردد؟ گزارش می

  
این سه . ( دنها باید در مدت سه روز کاري پاسخ داده شو تمامی آزمایش •

شده در روز از زمان نمونه گیري تا زمان تحویل گزارش به مرجع تعیین 
 ).دستورالعمل کشوري است

  

      

 ؟باشد یم ینیبال پزشک يبرا یکاف و لازم اطلاعات يحاو گزارش ایآ  4-1-2
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 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

 : شامل اطلاعات نیا •
  شگاهیآزما رشیپذ شماره و خیتار تولد، خیتار ،یخانوادگ نام و نام   -

 نمونه خیتار کننده، درخواست پزشک نام نمونه، یاختصاص کد ای   
  مادر سن ،يریگ

 بر(  CRL،NT ،مادر وزن ،يباردار سن(  يباردار به مربوط اطلاعات   
  ستیسونوگراف نام ،) mm حسب

 يواحدها به یابیرد قابل(  غلظت يعدد مقدار شامل دیبا شیآزما جینتا -
SI  (ریمقاد و  MoM باشد تیآنالهر  يبرا.  

 : صورت به  جینتا ریتفس -
 سکیر تعیین و risk cut-off level یبررس ازمندیو ن یعیدر محدوده طب  

 .است 21 و 18 ،13 یزومیتر به نیجن ابتلا يبرا مادر یاختصاص
  

        نگهداري نمونه ها و گزارشات  4-2

  ؟می شودآیا نسخه اي از نتایج به مدت لازم در آزمایشگاه نگهداري   4-2-1
  

سال  5باید به مدت حداقل ) الکترونیک یا کاغذي (اي از نتایج  نسخه •
  .شوددر آزمایشگاه نگهداري 

  

      

4-2-2  •         
ها در مدت زمان تعیین شده و شرایط مناسب محیطی  آیا باقیمانده نمونه  4-2-3

  گردند ؟ نگهداري می
  

دماي (ها باید در شرایط مناسب  پس از انجام آزمایش، باقیمانده نمونه •
 .اه نگهداري شود م 6 حداقل مدت به) درجه سانتیگراد 20 منفی

  

      

  ارزیابی و مدیریت خطر  -5
هاي غربالگري می  آیا آزمایشگاه داراي یک برنامه ارزیابی خطر براي آزمایش  5-1

  باشد؟
  

هاي غربالگري  اي را براي ارزیابی خطر آزمایش برنامهآزمایشگاه  لازم است 
جاري در تدوین نماید که در آن کلیه مخاطراتی که ممکن است فرآیندهاي 

ها تحت تاثیر قرار دهد شناسایی  آزمایشگاه را در حوزه انجام این آزمایش
نموده و به تناسب شدت و اهمیت آنها اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لازم را 

 .نماید و اجرا تعیین
  

      

  ارزیابی و ممیزي آزمایشگاه -6
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 کروموزومی هاي ناهنجاري غربالگري براي پزشکی آزمایشگاه چک لیست ارزیابی 
  جنین با استفاده از آزمایشهاي بیوشیمیایی 

 )18و  13سندرم داون و تري زومی هاي  (

  
 

 
 

برنامه ممیزي داخلی هاي غربالگري و فرآیندهاي مرتبط با آن در  آیا آزمایش  6-1
  آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

  
هاي  بار انجام گیرد کلیه فعالیت دودر این برنامه که باید حداقل سالی  •

انجام گرفته از زمان دریافت نمونه تا زمان گزارش دهی مورد ارزیابی 
 .  قرار می گیرند

 
 چگونگینتایج ممیزي داخلی و اقدامات اصلاحی متعاقب آن و بررسی  •

از مواردي است که باید در جلسات بازنگري مدیریت  اثربخشی آنها
 .مطرح شده و سوابق آن در صورت جلسات حفظ گردد

  

      

هاي مرتبط با عملکرد  هاي کیفیت و همچنین شاخص آیا آزمایشگاه شاخص  6-2
  را تعیین کرده است؟هاي غربالگري  آزمایش

  
هاي غربالگري تعیین شده و  هاي کیفیت مرتبط با آزمایش لازم است شاخص •

تعداد : ها عبارتند از هایی از این شاخص پایش شوند نمونه مرتببه طور 
هاي ارسالی که در شرایط مناسب و بهنگام به آزمایشگاه تحویل  نمونه
ارائه هایی که در مدت زمان تعیین شده چرخه کاري  اد گزارشگردند، تعد می

 ...می گردند و 
 Detectionهاي غربالگري یعنی نرخ تشخیص  هاي عملکرد آزمایش شاخص •

Rate  و نرخ مثبت کاذبFalse Positive Rate باید حداقل هر شش ماه 
تا از قابل قبول بودن آن در برابر الزامات مورد انتظار  شودبازبینی  یک بار

  .اطمینان حاصل گردد
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